Tilgangssett for spenningspneumothorax

Kun for engangsbruk
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Instruksjoner for fagleert helsepersonell

« TPAK/TPAK10 er sterilt medisinsk utstyr indisert for innfering i kroppen for a lette fjerning av
luft fra pleurahulen hos pasienter med spenningspneumothorax.

+ Velg stedet hvor ndlen/kateteret skal fgres inn ved
d identifisere:

- A

- det andre interkostalrommet pd anteriort bryst  \ or.cavikuiert o

ved midt-klavikulaerlinjen pa samme side av ANDRE INTERKOSTAL-
ROM

kroppen som skaden

- det fjerde interkostalrommet pa anterior A
aksilleerlinje pa samme side av kroppen “FTET:;';:"‘B'M
som skaden

+ Bruk antimikrobielle stoffer for & rense
naleinnfgringsstedet.

« Kontroller at sikkerhetsforseglingen er intakt. Hvis den ikke er intakt, ma du ikke bruke
settet. Mens du har et fast grep om TPAK/TPAK10, vrir du den rede sekskanthetten for & bryte
forseglingen og fjerner hetten.

- TaTPAK/TPAK10-ndlen/-kateteret ut av pakningen.

+ For kanylen/katetermonteringen inn i pasientens hud pa valgt sted, like over den gvre kanten
av ribbeinet. Unngd den nedre ribbeinkanten. Far ndlen/kateteret inn i interkostalrommet i en
vinkel pa 90° mot brystveggen.

- Hvis du bruker midt-klavikulzerlinjen, ma du sgrge for at ndlen ikke fares inn i brystet
medialt i forhold til brystvortelinjen eller er rettet mot hjertet.

- Hvis du bruker anterior aksillzerlinje, ma du sgrge for at ndlens inngangspunkt ikke er
inferiort til brystvorten

+ Nar ndlen/kateteret er riktig plassert i pleurarommet, kommer du til & hgre et plutselig utslipp av
luft ndr trykket i spenningspneumothoraxen reduseres — hold nalen pa plass i 5-10 sekunder.

+ Fjern ndlen, men la kateteret vaere pa plass. Serg for sikring i henhold til oppleering.

« Overvak pasienten noye i tilfelle gjentakelse av spenningspneumothorax eller
respirasjonsbesveer.

« Merk: Enhver alvorlig hendelse som oppstar i forbindelse med utstyret, skal rapporteres til
produsenten og den vedkommende myndigheten der brukeren/pasienten er etablert.

Vaer oppmerksom at kroppssubstanser ma isoleres

Bruk alltid egnede prosedyrer for isolering av kroppssubstanser og personlig verneutstyr for &
hindre kontakt med kontaminerte vaesker.

Viktig
TPAK/TPAK10 - Tilgangssett for spenningspneumothorax skal kun brukes av helsepersonell
som har fatt riktig oppleering i behandlingsprosedyrer for spenningspneumothorax. Feil bruk

av TPAK/TPAK10 kan fgre til skade. Bruk TPAK/TPAK10 som anvist av helsemyndighetene eller
av en lege.

Potensielle farer ved ndledekompresjon omfatter hjertetamponade, livstruende blgdninger
pa grunn av lungearterien, skade pa aorta eller interkostale kar, ikke-terapeutisk innsetting

og potensiell nerveskade pa innferingsstedet. Farer kan unngas ved a overholde godkjente
retningslinjer, oppleering og innfgringssted. Unnlatelse av & falge retningslinjene kan fore til at
pasienten dekompenseres, til skade, og/eller til ded.

Kassering

TPAK/TPAK10 er kun til engangsbruk. Den kan ikke gjenbrukes under noen omstendigheter. Den
kan brukes én gang, og ma deretter kasseres pa riktig mate. Kasser TPAK/TPAK10 pa en mate som
sikrer isolering av potensielt smittsomme kroppssubstanser og forhindrer at det oppstar skader
pa skarpe ting.

Oppbevaring

Oppbevar TPAK/TPAK10 - Tilgangssett for spenningspneumothorax tert. Oppbevares i
temperaturer fra -12 til 60 °C (10 til 140 °F).

Begrenset garanti

Produktene og komponentene i denne pakningen er medisinsk utstyr kun beregnet for bruk
av helsepersonell med passende opplaring. TyTek Medical Inc. garanterer at produktene og
komponentene er fri for defekter i materialet og utfarelsen, og kun egnet for bruk som
medisinsk utstyr for det spesifikke formalet beskrevet i bruksanvisningen av utdannet
helsepersonell, i en periode pa 12 méaneder fra forsendelsesdatoen fra TyTek Medical Inc. All
bruk av produktene eller komponentene utover den spesifikke bruken som er beskrevet i denne
bruksanvisningen eller av en person som ikke er oppleert eller lovlig autorisert til &

bruke produktene eller komponentene, opphever denne begrensede garantien. UTOVER DET
SOM ER LAGT FRAM HER, GIRTYTEK MEDICAL INC. INGEN ANDRE GARANTIER, UTTRYKT ELLER
UNDERFORSTATT, FOR PRODUKTENE ELLER KOMPONENTENE, OG FRASKRIVER SEG SPESIFIKT
UNDERFORSTATTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMAL.
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